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DO WSZYSTKICH ODBIORCOW S.1.W.Z.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamowien publicznych, z uwagi na wniesione
do Zamawiajacego pytania dotyczace przetargu ZP/PN/19/2020 pn. ,Wymiana dZwigu osobowego

w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”, ponizej Zamawiajacy przedklada tre$é pytai
oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1
W zwigzku z panujgcg na terenie Polski epidemig wirusa COVID-19 oraz podejimowanymi $rodkami

bezpieczefistwa, polegajgcymi na ograniczeniu do minimum kontaktu z osobami postronnymi, prosimy o
udostgpnienie, w formie elektronicznej (zdjecia / skany), ksigzki rewizji dZwigu, podlegajacego wymianie /
modernizacji, w zakresie przekrojoéw oraz rzutéw stanowigeych element dokumentacji / ksigzki rewizji.

Powyisze pozwoli wstgpnie zweryfikowaé mozliwosécei spetniania wymagain Zamawiajacego w kwestii
wymiardw przyszlego dzwigu.

Nadmieniamy, #e preeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcdw ubiegajacych sig o udziclenie
zamdwienia publicznego nie zwalnia Zamawiajacego z obowiazku okreslonego w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, a
polegajacego na opisaniu przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocs
dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okredlefi, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty (zgodnie z wyrokiem KIO 398/14)

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy w zatgezeniu udostepnia skan przekrojéw oraz rzutow dZwigu,

Pytanie 2 ‘
W pkt. 6 w zalgczniku nr 1 do SIWZ (zestawienie parametrdéw technicznych diwigu) Zamawiajgey

wymaga montazu drzwi kabinowych z ,Napgd: Regulowany z silnikiem krokowym sterowany transmisjg
szeregowg w protokole CAN Open”.

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania réwnowaznego tj.: drzwi kabinowych z napgdem sterowanym
transmisjg réwnolegly.
Odpowiedz 2
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 3

W pkt. 4 i 5 w zalgczniku nr 1 do SIWZ (zestawienie parametrow technicznych diwigu) Zamawiajgcy
wymaga przystosowania sterowania do pracy w grupie z sgsiednim dzwigiem.

Prosimy o potwierdzenie, ze praca w grupie bgdzie realizowana dopiero po wymianie drugiego dzwigu
oraz ze w przedmiotowym postgpowaniu nie nalezy wymienié sterowania dZwigu sasiedniego.
Odpowiedz 3

Zamawiajgcy potwierdza, ze praca w grupie bedzie realizowana dopiero po wymianie drugiego dzwigu
~ oraz potwierdza, ze w przedmiotowym postgpowaniu nie nalezy wymieniaé sterowania dzwigu sgsiedniego.
Dzwig, ktérego dotyczy postgpowani¢ ma zostaé jedynie przystosowany do pracy w grupié z sgsiadujacym
dzwigiem.

Pytanie 4
W pkt. 12 w zalaczniku nr 1 do SIWZ (zestawienie parametrdw technicznych dZwigu) Zamawiajgey

wymaga, aby dzwig byl przystosowany do sterowania przez system sygnalizacji pozaru,

Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o zjazd do przystanku ewakuacyjnego (przy pelnym zasilaniu) po
otrzymaniu sygnatu z centrali SAP,

Prosimy réwniez o podanie typu istniejgcej centrali SAP oraz jej umiejscowienie wzgledem szybu
(orientacyjnie, ilos¢ metréw od szybu).




Odpowiedz 4
Zamawiajacy potwierdza, ze punkt nr 12 zalgcznika nr | do SIWZ dotyczy zjazdu do przystanku

ewakuacyjnego po otrzymaniu sygnalu z centrali SAP.

System sygnalizacji pozaru w Bloku nr 5, w ktorym znajduje si¢ dzwig jest obslugiwany przez centrale
POLON 4900.
Odleglo$¢ dzwigu od centrali to ok. 30 m.
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